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Elektronická kalibrační 
pečeť 

jako příloha k Dokladu měřicího 
zařízení 

 
Vnitrostátní schválení typu 

 
4.411 
06.12 

MultiLevel 
 

Pečeť vytvořil: 

 
 
 
 
 

 
 

Podpis a značka zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 
Ke kontrole stavu pečeti bezpodmínečně 

dodržujte tyto pokyny: 
• Pečeť není kontrolou poškozena. 
• Vedle znázorněný otisk pečeti MultiFlow 

lze opakovat touto kombinací tlačítek: 
Zapnutí, hlavní obrazovka 
 <Menu> 
 <4>, (Servis) 
 <1>, (Pečeť) 
 <1>, (Zobrazit pečeť) 
 <Print> 

• Číslo pečeti na kopii a na originálu musí 
souhlasit 

• Text pod číslem pečeti musí být: 
*Pečeť OK* 

• Když údaje nesouhlasí, je pečeť odlomena. 
Musí se učinit odpovídající opatření. 

POZOR: 
Neoprávněné změny údajů 

povinných pro kalibraci nebo 
kalibrační pečeti jsou trestné! 

 


